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Siguranta si INFORMATII GENERALE 

Pentru a prelungi durata de viață a echipamentului și pentru a vă asigura 

siguranța, respectati urmatoarele reguli, după cum urmează: 

TOOL 
VASELINA (ungere pentru utilaje industriale) 
 

METODE DE INSPECTIE SI MENTENANTA: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cuplajul trebuie să rămână 

vertical cu corpul macaralei. 

 

Ungeti partile mobile ale carligului 

la fiecare 3 luni. 

Vă mulțumim pentru achiziționarea Cantar Macara de 

înaltă rezoluție KPZ. Produsul nostru este folosit pentru a 

cântări greutatea , cu o celulă de încărcare cu rezoluție 

ridicată și un micro-computer tehnologic de înaltă 

performanță. Pentru a vă ghida să utilizați produsul în mod 

corect, citiți cu atenție acest manual de utilizare pentru a 

prelungi durata de viață a mașinii și pentru a evita erorile. 
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INFORMATII LEGATE DE SIGURANTA: 

1. 1. Nu încercați să ridicați sarcini care depășesc capacitatea nominală a scării. Nu 

staționați niciodată și nu poziționați nici o persoană sub o sarcină suspendată de cantar. 

Trebuie ridicat vertical în timpul încărcării și apoi să se deplaseze orizontal. KPZ 

Waagen nu își asumă nicio responsabilitate pentru folosirea incorectă sau aplicarea 

greșită a echipamentului. 

2. Cantarul impreuna cu toate accesoriile trebuie verificat / inspectat periodic inainte de utilizare; 

3. Daca cantarul nu este utilizat pentru o perioada mai lunga de timp, va rugam sa reincarcati 

bacteria la cel mult 3 luni de la ultima utilizare, pentru a prelungi durata de viata a 

acumulatorului. 

4. Incarcatorul este inclus in pachet. Este normal ca acesta sa se incalzeasca usor pe timpul 

incarcarii. Nu utilizati decat incarcatorul original. 

5.  Pentru a evita erorile în citirea greutății în uz, telecomanda nu are posibilitatea de a schimba 

unitățile de greutate. Vă rugăm să setați unități de greutate înainte de utilizare.  

 

6. Cand Simbolul pentru baterie descarcata clipeste, acumulatorul trebuie reincarcat. Daca 

bacteria nu este reincarcata, cantarul se va opri in mod automat in 1 pana la 2 ore de la afisare. 

Acesta trebuie reincarcat complet inainte de o noua utilzare. 

7. Temperaturi de Utilizare: -10℃~ +40℃. 

8. INTRODUCEREA sau INLOCUIREA BATERIEI : 

Datorită faptului că bateria de stocare utilizează tehnica avansată de întreținere gratuită, clienții nu 

trebuie să reîncarce electrolitul. 
Bateria trebuie reincarcata la maxim 3 luni, pentru a preveni deteriorarea acesteia. 

1. Timpul de incarcare al bateriei trebuie sa fie de 8~10 ore. 

2. Temperatura bateriei trebuie sa fie mai mica de 45℃. 

MENTENANTA: 

1. Va rugam sa nu inlocuiti bacteria atunci cand incarcatorul este conectat la retea de current; 

2. Bateria trebuie inlocuita de o persoana specializata. Nu inversati cablurile de alimentare 

deoarece se va arde placa electronica a cantarului; 

3. a) Anodul bateriei trebuie să fie conectat cu anodul bateriei produsului (de obicei, cablul roșu) 

4. b) Catodul bateriei trebuie conectat cu catodul bateriei produsului (de obicei, cablul maro sau 

cablul negru) 

5. c) Vedeți fotografia următoare 
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SIMBOLURI DE AVERTIZARE 

1.  Electrolitul bateriei este caustic si provoacă corodarea metalelor, bumbacului etc. 

2. Feriti de FOC – Provoaca explozie; 

      

Cablu maro (sau cablu negru) 
conectat la Anodul bateriei 

Cablu roșu conectat cu catod de 
baterie 
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Capitolul 1 - INTRODUCERE 

1-1 AFISAJ 

 
 
TASTE: 

 

Schimba unitate de cantarire : Kg / Lb 

     

Apăsați această tastă pentru a menține afișajul atunci când cântărirea clipește pe 

afișaj. 

      Apasati aceasta tasta atunci cand este necesar, pentru a veni in 0   

 

Apasati aceasta tara atunci cand doriti sa utilizati functia de TARA ( scade greutatea 

ambalajului, chingi, etc). 

 

 

 

 

 

 

MODE

HOLD

ZERO

TARE



 

 
 

                                                                             6 

PANOU: 

AFISAJ TIP LED 

 5 digits, red 7-segment display, 25.4 mm marime. 

 Afișarea multiplă: Modul de cântărire / Calibrarea externă parțială / Afișarea stării bateriei, 

Afișajul de stare brut, Net, Hold, și Economie de energie. 

SIMBOLURI : 

CHARGING     :   “INDICATIE INCARCARE : este rosu cand este descarcat si verde cand este 

incarcat; 

. 

:  Indicație "Baterie descărcată". Cand acesta clipeste, cantarul trebuie pus la 

incarcat. 

kg/lb    :  Indicatie unitate de cantarire. Prima unitate este activă când indicatorul este 

activat. A doua unitate este activată când indicatorul este stins. 

ZERO   :  “Zero” . 

TARE   :  “Tara” .  

STABLE   :  “Stabil” 

 

 

  Când simbolul "-" este afișat pe toate cifrele afișate, scara este în modul de economisire 

a energiei. Apăsați orice tastă sau plasați un obiect pe cârlig pentru a continua 

cântărirea. 

  Cantarul suportă trei unități de cantarire: kg, lb și t. Utilizați functia specifica pentru a 

selecta modul droit; 

  Dacă prima unitate și cea de-a doua sunt aceleași, simbolul "unitate" nu va răspunde. 
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1-2 ALIMENTARE : 

 

Sectiuni ALIMENTARE: 
    Acumulator    6 V / 10 Ah rechargeable battery 

    Incarcator     Input AC 220 V  
                   Output DC 10 V / 1000 mA adaptor  
 

 

Consum: 

   Full load    : DC 80 mA ± 10% (System + Load Cell),  

   Power-saving mode : DC 40 mA ± 10%.  

The fully charged battery can be used up to around 120 hours. 

  

 

Date incarcator: 

AC 220 V  -15%~+10% 
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Moduri de afisare capacitate baterie: 

  În modul de cântărire, apăsați HOLD și ZERO pentru a intra în modul de afișare a capacității 

bateriei..Pe Display va aparea mesajul: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 . 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

.
 

 

Battery capacity display: 

“   

 

 

  

”  battery capacity over 6.1 V. 

“     

 

 

  

”  battery capacity around 5.9 V. 

“     
 

 

  

”  battery capacity around 5.7 V. 

“       
  

”  battery capacity around 5.6 V. 

“         

 

”  battery capacity around 5.4 V. 

“           ”  capacitatea bateriei sub 5,4 V și poate fi utilizată puțin timp. Cantarul se va 

opri automat și va intra în modul de auto-protecție a bateriei. 

AFISARE MODURI: 
Ecranul revine la modul de cântărire după ce 

ecranul afișează capacitatea bateriei după 5 

secunde. 
Apasa  TARE  key 
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1-3 DIMENSIUNI CANTAR MODEL KPZ 407: 

 

 

TABEL DIMENSIUNI in mm: 

  1T~3T 5T 7.5T 10T 15T 

A 210 210 210 210 210 

B 87 74 74 98 98 

C 615 542 542 670 670 

D 216 216 216 278 278 

E 141 141 141 141 141 

F 665 620 620 780 780 

G 51 64 64 83 100 
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1-4 TELECOMANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ON/OFF:  Utilizatorii pot folosi telecomanda pentru a porni sau opri cantarul atunci când nu 

este posibil. Se recomandă, totuși, să opriți alimentarea direct din butonul 

cantarului, dacă este posibil, pentru a maximiza durata de viață a bateriei.Va 

rugam consultati sectiunea “1-5 Keypad Operation” for  HOLD  ,  ZERO  and  

TARE  keys. 

 

Power Selection 
    DC3 V 

 

Distanta de operare: 
    Performanța wireless fiabilă este de până la 30 de metri când cantarul este amplasat 

într-o locație în aer liber. 

40

60

12
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1-5 OPERATII DIN TASTATURA CANTARULUI 

Selectie mod unitate cantarire 

Apăsați tasta MODE pentru a selecta unitatea de cântărire dorită. Prima unitate este activă 

când indicatorul este activat. A doua unitate este activă când indicatorul este stins. Puteți 

alege două din kg, lb sau t. Dacă setarea din fabrică se face într-o singură unitate, atunci 

MODE nu are nicio funcție. 

   Cantarul va păstra unitatea de cântărire după ultima oprire. 

 

TASTA 0  (         ) ---- Reduceți valoarea greutății care este afișată pe ecran la 0. 

   Tasta ZERO este activă când valoarea greutății este mai mică de 2% din capacitatea maximă. 

   Intervalul zero poate fi setat pentru a se conforma reglementărilor conexe din diferite tari. 

 • Modele de aprobare non-aprobare și OIML și NETP: Tasta ZERO este activă când 

valoarea în greutate este mai mică de 2% din capacitatea completă.  

Tasta TARA (        )---- este utilizata pentru deducerea greutatii NETE. 

Anulați funcția de așteptare automată pentru a evita erorile. 

 Așezați recipientul pe cârlig. Când indicația greutății este stabilă, apăsați tasta TARE pentru 

a deduce valoarea de greutate a recipientului și indicatorul "Tare" pornește. 

 Plasați un obiect în container, cantarul va arăta valoarea greutății nete a obiectului. 

 Scoateți recipientul complet, iar pe ecran se afișează valoarea negativă a greutății 

containerului. Apăsați tasta TARE pentru a șterge valoarea de greutate a recipientului și 

indicatorul "Tare" este dezactivat. 

   Valoarea tare continuă la tară = capacitatea maximă de cântărire 

  Tare continuă  Apăsați tasta TARE pentru a mări sau micșora valoarea greutății 

recipientului scăzută din greutatea de pe cârlig. 

 

MODE

ZERO

TARE
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 Tasta TARE NU va fi funcțională atunci când valoarea greutății recipientului depășește 

capacitatea de cântărire sau afișajul va afișa o valoare negativă când scala este pornită. 

Dar greutatea negativă apare după ce tara poate fi în mod constant tare. 

   Scoateți orice obiecte din cârlig înainte de a anula modul tare. 

 

TASTA HOLD (        ) ---- Instructiuni de utilizare: 

 Apăsați tasta HOLD pentru a menține și afișa valoarea de greutate. Indicatoarele "ZERO", 
"MODE", "TARE" și "STABLE" vor fi luminate pe afișaj. Apăsați orice tastă pentru a anula 
funcția de așteptare. 

   Funcția de așteptare este disponibilă când greutatea este negativă. 

 

1-6 Mesaje de Eroare: 

Cand apare unul dintre aceste mesaje   ,   ,   ,  , contactati firma de 

unde s-a achizitionat echipamentul: 

 

   Valoarea greutății este peste capacitatea + 9d. 

   Valoarea zero este mai mare de 10% FS. 

   Valoarea zero este mai mică de 10% FS. 

   ① Stare instabilă atunci când scala se reia la zero. 

② Timpul instabil este peste 20 de secunde după ce apăsați tasta ZERO sau 

TARE. 

HOLD
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1-7 MOD DIAGNOSTICARE INTERNA: 

Țineți apăsată tasta ZERO și porniti cantarul - modul SELF-TEST este activat atunci când 

este afișat : 

         .  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

        

 

        

 

        

 

          Internal Value Mode (must hook up full-bridge Load Cell to test) 
          Press  TARE  key, the display shows internal value, 
          Please check the internal value is within normal range 130000 ~ 660000, 

error range ±1d. 

          Press  TARE  key to return, the display shows        

          Keypad Test Pattern 

          Press  TARE  key, the display shows        

Keypad’s Internal code: 
 TARE  = 01,  MODE  = 02,  ZERO  =04,  HOLD  = 08 

          It will return automatically while there is no action within 5 seconds.  

          FIRMWARE VERSION DISPLAY MODE 

          Press  TARE  key, the display shows the firmware version      , 

          Press  TARE  key to return, the display shows         

          BACK TO THE LAST SCREEN 
         Press  TARE  key to exit self-test mode, the scale will restart automatically.  

Press  MODE  key 

Press  HOLD  key 

Press  MODE  key 

Press  MODE  key 

Press  MODE  key 

Press  HOLD  key 

Press  HOLD  key 

Press  HOLD  key 



 

 
 

                                                                             14 

1-8 Unitati disponibile: 
 

kilogram (kg) 1 kg  =  1 kg 

pound (lb) 1 kg  =  2.204623 lb 

tona (t) 1 kg  =  0.001 t 

  Unitățile de greutate sunt în principal în conformitate cu setările din fabrică. 

  Acest model nu suporta modul RS 232. 

 

 

CAPITOLUL 2 : FUNCTII EXTERNE: 

   Apăsați tastele ZERO și TARE împreună în MODUL DE CANTARIRE pentru a intra în setările 

funcțiilor avansate și va apare :         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

        

 

      

 

         Setari generale 

           Rezervat service 

         Iesire 

Press  HOLD  key 

Press  MODE  key 

Press  MODE  key 

Press  MODE  key 

Press  HOLD  key 

Press  HOLD  key 
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2-1        Setari functii generale:    

  Există 9 funcții din meniul Setări generale funcții de la         ~        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

MODE   Selectarea în cifre în sus (0-9) 
 

 HOLD   Selectarea în cifre în jos (9-0) 
 

 ZERO   No function 
 

 TARE   Confirm 
 

 

      

 

      

 

      

Press  TARE  key 

Press  MODE  or  HOLD  key 

pentru a allege parametrii 

  ~  

Apasa  TARE  pentru a intra in 

meniu. Daca parametrul este  

“  ”, se va intoarce in meniul 

anterior 

(Iesire)  
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2-1-1        Setari mod economisire putere:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

          Intoarcere in meniu anterior 

          Setări interval de economisire a puterii 

          Setări mod automat de oprire 

          Setările de control al punctelor de setare 

          Reserved 

          Reserved 

          Reserved 

     
 

    Reserved  

     
 

    Digital Filter Setting 

          Configurare Telecomanda 
 

 

      

 

 
 

 

 

      

 

 
 

 

 

       

 

      

LCD afișează configurația curentă 

 

Utilizați tasta MODE sau HOLD pentru a 

introduce un parametru de la 1 la 9. 

Setare implicită = (economisire energie) 

Parametrul 1~9: Cantarul va intra 

automat în modul de economisire a 

energiei după 1 ~ 9 minute fără operare.  

Press  TARE  key 

Press  TARE  key 
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 MODE   Selectarea în cifre în sus (0-9) 
 

 HOLD   Selectarea în cifre în jos (9-0) 
 

 ZERO   No function 
 

 TARE   Confirm 
 

Under WEIGHING MODE, the crane will enter power-save mode if the weight on the hook is 

less than 10d external value or negative weight and the scale has no operation after 1 to 

9 minutes.  

After the crane enters power save mode, press any key or the weight is more than 10d 

external weight, the crane will return to previous mode. 
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Utilizati  MODE  sau  HOLD  pentru 

introducere parametru; 

Default setting =  (Auto power-off disabled) 

  Când scala este inactivă timp de 1 

minut, cantarul se oprește automat. 

  Când scala este inactivă timp de 2 

minute, cantarul se oprește automat. 

  

  Când scala este inactivă timp de 9 

minute, cantarul se oprește automat. 

2-1-2        Setari oprire automata:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

        

 

        

 

        

 

MODE   Selectarea în cifre în sus (0-9) 
 

 HOLD   Selectarea în cifre în jos (9-0) 
 

 ZERO   No function 
 

 TARE   Confirm 
 

LCD afiseaza ultimul status 

 

Definition of no operation 

No key is pressed or the weight is less than 10d external weight. 

Under weighing mode, the crane will be power-off automatically if the weight on the 

hook is less than 10d external value or negative weight and the scale has no 

operation after 1 to 9 minutes. 

  
Press  TARE  key 

Press  TARE  key 
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Enter the desired set point 

(weight value) 

 

2-1-3        Set Point Control Settings   

 The set point control function is disable when the weight value is set to “0” in 

the set point control setting. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Default setting = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

  .    

 

 .    
 

MODE   Selectarea în cifre în sus (0-9) 
 

 HOLD   Selectarea în cifre în jos (9-0) 
 

 ZERO   No function 
 

 TARE   Confirm 
 

 

      

Press  TARE  key 

 

Press  TARE  key 

 
LCD displays the current value 
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2-1-4 Digital Filter Setting   

     

 

  Digital Filter Setting   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

     

 

 

 

      

 

MODE   Selectarea în cifre în sus (0-9) 
 

 HOLD   Selectarea în cifre în jos (9-0) 
 

 ZERO   No function 
 

 TARE   Confirm 
 

Press TARE key 

 LCD displays the current configuration 

Input “00” 

Press TARE key 

 

Utilizați tasta MODE sau HOLD pentru a 
introduce un număr de la 0 la 9, în timp 
ce 5 este implicit. 

Cu cât este mai mic numărul, cu atât este 
mai puternic filtrul digital. 
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2-1-5        CONFIGURATIE TELECOMANDA: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Introduceți codul de setare al telecomenzii (pe scală): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setarea codului pe telecomandă: (formular 

gratuit) 

N DIP  
 
Set Code: 
← 0 
← 1 

 
 

■  

 
 

■  

 
 

■  
■  ■  ■  ■  ■  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

     

 

     

 

     

 

MODE   Selectarea în cifre în sus (0-9) 
 

 HOLD   Selectarea în cifre în jos (9-0) 
 

 ZERO   No function 
 

 TARE   Confirm 
 

 

     

A Section B Section 

When finishing the 

above-mentioned 

setting, please press  

TARE  key to confirm. 

 

Press  TARE  key 

 
Use  MODE  or  HOLD  key to set “ ” or 

“ ” section value. 

LCD displays the current configuration. 

Use  MODE  ,  HOLD  to enter a parameter. 
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Appendix 1 7-Segment Display Characters 
 

Number Display Letter Display Letter Display 

0 
 

A 

 
N 

 

1 
 

B 
 

O 
 

2 
 

C 
 

P 
 

3 
 

D 
 

Q 
 

4 
 

E 
 

R 
 

5 
 

F 
 

S 
 

6 
 

G 
 

T 
 

7 
 

H 
 

U 
 

8 
 

I 
 

V 
 

9 
 

J 
 

W 
 

  K 
 

X 
 

  L 
 

Y 
 

  M 
 

Z 
 

 


